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Vorbereitung Infusion

Arbeitsfläche (z. B. Meliseptol® acute) und 
Hände desinfizieren (Softa-Man® pure). 

Rollklemme schließen und die Tropfkammer 
füllen. Elektrolytlösungen 1/3-1/2; Transfusi-
onen > 2/3. Bei der Verwendung von  
Intrafix® SafeSet einige Sekunden warten, 
damit sich der AirStop-Filter entfalten kann. 

Die Rollklemme öffnen und die Leitung 
füllen.

Bei der Verwendung vom Intrafix® 
SafeSet muss der Verschluss, aufgrund 
der PrimeStop-Membran nicht abge-
nommen werden, so dass der Luer-Lock 
Ansatz steril bleibt.

Arbeitsutensilien vorbereiten. Infusion 
beschriften. Schutzfolie entfernen ggf. 
eine Sprüh- oder Wischdesinfektion des 
Gummistopfens durchführen. 

Mit dem Spike des Intrafix® SafeSets den 
Gummistopfen durchstechen (dabei nicht 
rotieren).

Rollklemme schließen. 
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Vorbereitung Infusion

Hygienische Händedesinfektion 
durchführen.

Wisch- oder Sprühdesinfektion des 
CareSite®-Ventil durchführen.

Infusion anschließen. 

Mehr Informationen, dieses Poster und noch vieles mehr finden Sie unter:
www.bbraun-vetcare.de/indeinenhaenden
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Die Produktmarken „CareSite“, „Intrafix“, „Meliseptol“ und „Softa-Man“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG.  
Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden.  
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.


