INFUSIONSBESTECKE

Praxistipp / Handhabungshinweis

Vorbereitung der Infusion:
Anstechen des Behalters
in senkrechter Position
und Entliiftung der
Verbindungsleitung

MANUELLE BELUFTUNG MIT SCHNAPPVERSCHLUSS

Die Beliiftungsklappe ist produktionsseitig geschlossen und ist in den folgenden
Anwendungssituationen geschlossen zu halten:

ANWENDUNGSSITUATION KOLLABIERBARE INFUSIONS-
LOSUNGSBEHALTER

Beliiftungsklappe bleibt
geschlossen

STARRE INFUSIONSLOSUNGS-
BEHALTER UND GLASBEHALTER

Belliftungsklappe wird erst
nach dem Einstellen des
Fllissigkeitsspiegels gedffnet
und bis zum Anlegen der
Infusion geschlossen

Durchfiihrung der Infusion

Beliiftungsklappe bleibt
geschlossen

Belliftungsklappe ist offen

Infusionsunterbrechungen:

= Zuspritzen

= Umbetten [ Transport des
Patienten

= Umstecken des Infusions-
gerates

Beliiftungsklappe bleibt
geschlossen bzw. ist unbedingt
vor der Unterbrechung zu
schlieBen, um die Funktion der
Beliiftung zu gewahrleisten

Beliiftungsklappe ist unbedingt
vor der Unterbrechung zu
schlieBen, um die Funktion der
Beliiftung zu gewahrleisten

I

Herkdmmlicher 15-pm-Filter
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AUFBAU DER UNTERSCHIEDLICHEN FILTERMEMBRANE
Die innovative AirStop-Membran in der Tropfkammer ist anders aufgebaut als die Fliissigkeitsfilter
herkdmmlicher Infusionsbestecke:
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AirStop-Membran
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® Schutz vor dem Eindringen von Luft in die Infusionsleitung® und Reduzierung der Infektionsgefahr
m 7eit- und Kostenersparnis durch problemloses Umstecken bei kompatiblen Losungen

* Bitte allgemeine Sicherheitsvorkehrungen beachten. Bei Massenfertigungsprodukten kénnen Funktionsabweichungen
gem&DB derzeitigem Stand der Technik nicht vollstindig ausgeschlossen werden.




WELCHE MOGLICHKEIT BESTEHT, WENN DIE INFUSION NICHT LAUFT?

Durch die Konstruktion der Membran wird Luft sicher zuriick- WICHTIG:

gehalten und der Spiegel sinkt nicht unter das Niveau des bei allen Manipulationen
Tropfkammerbodens. Um die Infusionsleitung zu befiillen, kann ist die Beliiftungsklappe
es notwendig sein, einen der folgenden Hinweise zu beachten: geschlossen zu halten!

Kraftig driicken!

Gegen das
Tropfkammerunterteil
schnippen

AUSNAHME:
Bild 4, um die Befiillzeit zu
verkiirzen.

Behalter hdher aufhdngen

Rollenklemme in die
Néhe der Tropfkammer
schieben

Rollenklemme &ffnen und
schlieBen

Offnen der
Beliiftungsklappe




